
EChrom---REPORT

 分析日期:2022,10,25,14:28:45  打印日期:    2022,10,25
 文件名:    C:\Program Files\Elitapex\RI-test-1.dat

 方法名:    mth

 操作者:     Administrator

一般信息

 填料: Hyper 0DS2 C18

 流动相: AcCN:H2O=80:20

 柱长: 250 mm

 柱径: 4.6 mm

 流速: 1.0 mL/min

 压力: 6.9 MPa

 检测器: UV 254 nm

 进样量: 20 μL

实验条件
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    # 组分名   保留时间(min) 峰高(mV) 峰面积(mV.sec) 面积百分比(%)

   1 Unknown  2.22750  0.71  2.04  0.0112
   2 Unknown  3.14583  24.79  195.04  1.0692
   3 Unknown  3.58750  0.97  7.46  0.0409
   4 Unknown  3.74458  0.43  3.50  0.0192
   5 Unknown  5.12500  0.58  4.56  0.0250
   6 Unknown  5.48917  7.85  90.98  0.4988
   7 Unknown  6.77833  1104.01  17606.42                   96.3643
   8 Unknown  8.92667  0.15  1.88  0.0103
   9 Unknown  9.95083  8.23  230.05  1.2611

合计  1177.73  18241.94  100
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组分表
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